Instrukcja uzytkowania
Instructions for use

Prézniowy system
pozycjonujacy do stabilizacji
tutowia, gtowy i koniczyn
Materac Stabilo System

Positioning Mattress
Stabilo System

Typ
Grande
Grande Armadillo

STABILO

system



Dziekujemy, ze wybraliscie Pafistwo nasz produkt.

Firma NOEL zaprojektowata i wykonata Materac Stabilo System
majac na uwadze potrzeby funkcjonalne i bezpieczenstwo uzytko-
wania. Mamy nadziejg, ze nasze wyroby spetnig Paristwa oczekiwa-
nia. Niniejsza instrukcja uzytkowania jest integralng czescig wyro-
béw. Prézniowy system pozycjonujacy do stabilizacji tutowia gtowy
i koficzyn, Materac Stabilo System. Prosze koniecznie przeczytac
catos¢ instrukcji przed rozpoczeciem uzywania.

Prézniowy system pozycjonujacy do stabilizacji

tutowia, gtowy i koriczyn Materac Stabilo System

®

Thank you for choosing our product. NOEL has designed and manu-
factured Positioning Mattress Stabilo System to the highest safety
and functional use standards. We are confident that our product will
meet your highest requirements and expectations. These instruc-
tions for use are an integral part of Positioning Mattress Stabilo
System. Please read the instructions thoroughly before using the
product.

Vacuum positioning system stabilizing torso,
head and limbs Positioning Mattress Stabilo System

Prozniowy system pozycjonujgcy Materac Stabilo System jest
wyrobem przeznaczonym dla dzieci i dorostych z mézgowym
porazeniem i przepukling oponowo rdzeniowa. Wyréb kompensuje
itagodzi uposledzenia poprzez stabilizowanie chorego w pozycji
siedzacej lub lezacej. Ma zastosowanie w tagodzeniu skutkdw
przebywania w jednej pozycji pacjentdw z duzymi deformacjami
tutowia, utrudniajgcymi lezenie lub siedzenie i narazonymi na
powstawanie odlezyn.

WSKAZANIA

e porazenie mézgowe

o przepuklina oponowo-rdzeniowa
« znieksztatcenie tutowia

o wiotkos$¢

Grande B

Grande Armadilo

PRZECIWSKAZANIA

Dopuszczalny ciezar uzytkownika 80 kg

OSTRZEZENIA

.

nie wolno leze¢ na materacu Grande przy zbyt cienkiej warstwie
granulatu

w razie potrzeby zwiekszonej wentylacji ciata stosowac
przewiewny podktad

unika¢ ostrych przedmiotéw mogacych uszkodzi¢ powtoke

nie uzywac¢ do mycia srodkéw na bazie rozpuszczalnikow,

np. toluenu, acetonu

nie ciggnac¢ za zaworek

nie nadmuchiwa¢ materaca

.

.

Vacuum positioning system Mattress Stabilo System is a product

designed for children and adults with cerebral palsy and
myelomeningocele compensating for and allaviating the disability by
stabilising patient in sitting or lying position. Mattress Stabilo
System is suitable for people with large deformations of the body,
making it difficult to lie down or sit, with risk of developing pressure
sores.

INDICATIONS

» cerebral palsy
« myelomeningocele
« torso distortions

« flacidity

Typ Wymiary [cm] Wzrost uzytkownika [m]
A B User's height [cm]

M 70 160 <125

M+ 90 200 >1,25

L 130 200 >1,25

Tvp Wymiary [cm] Wzrost uzytkownika [m]
A B User’s height [cm]

M+ 90 200 >1,25

CONTRAINDICATIONS

Permitted user weight 80 kg

PRODUCT SAFETY WARNINGS

For Grande do not lie down on a layer of granulate which is too
thin

Use of airy cover is advisable if increased ventilation is required
around the body

Avoid contact with sharp objects that may damage the mattress.
Do not clean using solvent-based cleaners, e.g. toluene or acetone
Do not pull on valve

Do not overinflate mattress



uzywac tylko specjalnej pompki dotagczonej do materaca

e nie prasowac za pomocg zelazka

w przypadku rozprucia, z materaca moga wydostawac sie

mikro-granulki niebezpieczne dla matych dzieci

« nie zezwala¢ na uzytkowanie osobom, ktére nie zostaty
uprzednio odpowiednio poinstruowane lub przeszkolone

* nie uzywac Grande Armadilo w poblizu materiatéw ptynnych
(woda) i otwartego ognia (ttoczone do materaca powietrze
podtrzymuje ogien)

* pompka Grande Armadilo nie moze by¢ umieszczana
bezposrednio przy innych urzadzeniach elektrycznych, a jesli jest
to konieczne, nalezy sprawdzi¢ poprawnosc¢ jej pracy oraz
sgsiadujgcych urzadzen

e zmienia¢ pozycje uzytkownika co 5 godzin

UWAGA

» naturalnym zjawiskiem jest zmniejszenie grubosci materaca
w poczatkowym okresie uzytkowania do 5%

e przy duzych zmianach temperatury, nalezy dodatkowo ponownie
uzy¢ pompki do uzyskania wtasciwej twardosci (wzrost
temperatury - materac mieknie, spadek temperatury - materac
twardnieje)

SPOSOB UZYCIA POMPKI ELEKTRYCZNEJ

1. Wyciggnij wezyk znajdujgcy sie w opakowaniu z pompka
elektryczna.

2. Odkrec kapturek zaworka, wkre¢ gwintowang czes¢ wezyka

w zaworek poduszki, drugg czes¢ wcisnij w gniazdo SOFT i wigcz
pompke. Poczekaj, az poduszka bedzie dostatecznie migkka,
nastepnie wytgcz pompke

3. Wstepnie uksztattuj poduszke (recznie do potrzebnego ksztattu,
lub np. siadajac albo opierajac sie o nig).

4. Zmien potozenie wezyka w pompce z SOFT na HARD i wigcz ja,
aby odessac¢ powietrze do momentu uzyskania zadanej twardosci.
5. Odkre¢ wezyk i zakre¢ kapturek zaworka.

6. Dla zmiany ksztattu powtérz punkty od 2 do 5.

DODATKOWA INFORMACJA DOTYCZACA GRANDE
ARMADILO

Grande Armadilo sktada sie z
1. Materaca Grande

2. Wktadki przeciwodlezynowej
3. Pokrowca membranowego

®

« Use only special pump included with mattress for inflation
Do not iron

« In case of tear, micro-granules may escape which may be
dangerous for small children

« Only persons who received instructions or training may use the
device

o Do not use Grande Armadilo near flammable materials (water) or
open flame (air pumped into the mattress supports a flame)

o Keep Grande Armadilo pump away from other electronic devices,
however if proximity to other electronic devices is unavoidable,
make sure that it and the other devices operate correctly

« Change the user’s position every 5 hours

ATTENTION

« The thickness of the mattress can naturally reduce by 5% in the
initial period of use

« In case of considerable changes of temperature use pump again
to obtain proper hardness (higher temperature softens the
mattress, lower temperature hardens the mattress)

INSTRUCTIONS FOR USE ELECTRIC PUMP

1. Take out tube from box with electric pump.

2. Screw off valve cap, screw tube (tapped part) into cushion valve,
and push second tube into SOFT socket in electric pump. Turn on
pump and wait until cushion will be soft enough, then turn pump off.
3. Start shaping cushion (either manually to adjust shape or by
sitting or leaning on it).

4. Change position of tube from SOFT to HARD and turn pump on
removing air until the desired hardness has been reached.

5. Screw off tube, put cap back on and tighten.

6. To change the shape repeat steps from 2 to 5.

ADDITIONAL INFORMATION FOR GRANDE ARMADILO

Grande Armadilo consists of
1. Grande mattress

2. Pressure-relief insert

3. Membrane cover




SPOSOB UZYCIA

1. Uksztattuj materac stosownie do potrzeb uzytkownika.

2. Potoz wktadke przeciwodlezynowa na Stabilo Grande (gniazda do
podtaczenia pompki powinny znajdowac sie przy nogach
uzytkownika i na wierzchniej stronie wktadki).

3. Przeciggnij tasmy pod materacem i zapnij je na klipsy.

4. Potéz pompke na ptaskiej powierzchni, lub powies na $cianie albo
t6zku. Podtacz pompke do gniazd wktadki, sprawdz szczelnos¢
podpiecia.

5. Ustaw zielony przetacznik na tryb WEACZONO. Wkiadka bedzie
gotowa do uzytku po 20 minutach. Gdy wktadka zostanie napompo-
wana, dobierz cisnienie babelkéw za pomoca pokretta miekko/twar-
do stosownie dopotrzeb uzytkownika.

6. Rozsciel pokrowiec na wktadce (matowa powierzchniag do gory,
membrang do dotu). Potoz uzytkownika na materacu.

©

®

USE

1

. Shape the mattress to suit to user's needs.

2. Put the pressure-relief insert on the bed, on the Stabilo Grande
(the mattress sockets are to be near the users legs and facing
upwards).

3. Pull the elastics under the mattress, and click the clips.

4. Place the pump on a flat surface or hang it on a wall or bed.
Connect the pump to the air sockets, check quality and firmness of
connections.

5. Set the green switch to ON position. The mattress will be ready for
use after 20 minutes; once pumped up, adjust the pressure in the
insert’s bubbles using the knob, according to the user requirements
SOFT/HARD.

6. Spread the cover over the insert (the matte surface upwards, the
membrane downwards). Lay down the user on the mattress.

®

®

KONSERWACJA

.

regularnie kontroluj stan wyrobu - zwracaj uwage na pekniecia
irozprucia

przed myciem zakre¢ kapturek zaworka

myj materac recznie pod biezacg wodg z zastosowaniem
detergentu, np. ptynu do mycia naczyn

pranie w pralce automatycznej jest mozliwe w temp. do 40°C. Nie
ma potrzeby uzywania proszku do prania, wystarczy ptyn do
ptukania

wytrzyj do sucha papierowym recznikiem

mozesz stosowac powszechnie uzywane w szpitalnictwie srodki
dezynfekeyjne

nie uzywaj srodkéw na bazie rozpuszczalnikéw, takich jak toluen
lub aceton

MAINTENANCE

Regularly check condition of product — pay attention to any cracks
and rips

Screw on valve cap before washing

Hand wash mattress under running water using a standard
detergent, e.g. a washing up liquid

Suitable for washing in washing machine at 40°C cycle - fabric
softener is sufficient, does not require use of washing powder
Wipe dry with paper towel

Standard disinfectants used in hospitals can be used

Do not use solvent-based cleaners such as toluene or acetone



GWARANCJA

« producent udziela 24 miesiecznej gwarancji

¢ gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzen Materaca
Stabilo System

* w razie watpliwosci prosze skontaktowac sie ze sprzedawca lub
bezposrednio z producentem

« wszelkie incydenty zgtaszac sprzedawcy lub bezposrednio
producentowi

DEKLARACJA PRODUCENTA

Prézniowy system pozycjonujacy do stabilizacji tutowia, glowy

i konczyn Materac Stabilo System spetnia wymagania zasadnicze
Dyrektywy 93/42/EEC oraz Ustawy z dnia 20 maja 2010 r.

o wyrobach medycznych.

®

WARRANTY

e The warranty is provided for a period of 24 months

¢ The warranty does not cover mechanical damage to Positioning
Mattress Stabilo System

« If in doubt, please contact seller or manufacturer directly

« Report any incidents to seller or manufacturer directly

DECLARATION OF CONFORMITY

Positioning Mattress Stabilo System medical device complies with
the basic requirements of the Directive 93/42/EEC.
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